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SKRB IN VZDRZEVANJE

Pripomodek SAM® Splint je opornica za veckratno uporabo, ki se lahko oblikujein jo
je mogoce ustrezno odistiti in razkuZiti za dodatno uporabo na terenu. Te smernice
so priporocila za podaljSanje Zivijenjske dobe pripomocka SAM® Splint. Bolniki
morajo upostevati posebne postopke &iscenja in razkuZevanja, ki jih priporoca njihov
zdravstveni delavec.

POSTOPEK CISCENJA

Ce se odlotite za ponovno uporabo pripomocka SAM® Splint, ga morate najprej ogistiti
s krpo ali gobo, namoceno z milom in vodo ali blagim detergentom, da odstranite
vedjo umazanijo. Vso kri, telesne tekocine, tkivo ali drugo umazanijo je treba pred
razkuzevanjem popolnoma odstraniti.

Nato pripravite razred¢eno raztopino belila z natrijevim hipokloritom (na primer Clorox,
White King} s kon¢no koncentracijo od 0,625 % do 0,7 %. To lahko naredite tako, da
zmesate 1 del belila z 9 deli vode, ¢e imate obi¢ajno gospodinjsko belilo, ali 1 del belila
z 11 delivode, ¢e uporabljate »koncentrirano« belilo.

Pripomacek SAM® Splint popolnoma potopite v razred¢eno raztopino belila. Zagotovite,
da se vsi zralni mehuréki odstranijo s pripomocka, tako, da med namakanjem
vraztopini belila obriete vse njegove povréine (vkijuéno s stranicami) s isto krpo. Po
brisanju pustite pripomotek SAM? Splint potopljen v raztopini belila 10 minut.

Po namakanju vedno temeljito sperite pripomodek SAM® Splint s tekoco vodo, nato pa
pocakajte, da se posusi na zraku, ali ga posusite z brisaco, preden ga ponovno uporabite.

PREDVIDENA UPORABA
Pripomocek SAM Splint je namenjen zacasni imobilizaciji okoncin po travmati¢ni
poskodbi.

INDIKACIJE ZA UPORABO

SAM Splint je nesterilen pripomodek za ve¢kratno uporabo, ki je namenjen za uporabo
v kratkoroCnem predbolnidnicnem okolju za zdravljenje akutnih travm, kot so zvini,
nategi, zmeckanine in zlomi, ter za preprecevanje nadaljnjih poskodb med prevozom
v ustanovo za konéno oskrbo.
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A PREVIDNOSTNI UKREPI

« Ceopornico prireZete v ustrezno obliko, pokrijte prirezani konec z zaséitnim trakom
in/ali prepognite prirezani rab

+ Pripomocek po uporabi preglejte in ga zavizite, ce je aluminij izpostavljen.

& POGOJNO ZDRUZLJIVO Z MAGNETNORESONANGNIM (MR) OKOLJEM
Pripomocek SAM Splint je pogojno varen za uporabo v magnetnoresonanénem (MR)
okolju in te informacije veljajo za celotno druZino obstojedih opornic SAM. Izvedena so
bila neklini¢na testiranja in simulacije z magnetno resonanco za ugotavijanje najslabsih
moZnih pogojev, ki so bili uporabljeni za dokazovanje, da je pripomodek SAM Splint
pogojno varen za uporabo v magnetnoresonanénem (MR) okolju. Bolnik s tem
pripomockem se lahko takoj po namestitvi varno slika pod naslednjimi pogoji:
+ samo stati¢no magnetno polje 1,5 ali 3 Tesla,
najvecje prostorsko gradientno magnetno polje 10.000 gauss/cm {ekstrapolirano)
ali manj,
najvecja povpreéna absorpcijska stopnja glede na celotno telo (SAR), o kateri so
porocali pri magnetnoresonancnem sistemu, je 4 W/kg pri 15 minutah slikanja (tj. na
pulzno zaparedje) v normalnem nacinu delovanja magnetnoresonanénega sistema.
Pod zgoraj nastetimi pogoji slikanja se pricakuje, da bi pripomocek SAM Splint po
15 minutah neprekinjenega slikanja (tj. na pulzno zaporedje) povzroéil najvecji porast
temperature 2,5 °C.
Vneklinicnem preskusanju so se slikovni artefakti, ki jih je povzrodil pripomocek
SAM Splint, raztezali priblizno 10 mm od tega pripomocka, &e so prislikanju uporabili
pulzno zaporedje gradientnih odmevov in magnetnoresonanéni sisterm 3 Tesla.

Obvestilo uporabnikom in/ali bolnikom:
O vsakem resnem incidentu, do katerega pride v zvezi s tem pripomockom, je treba poro&ati
proizvajalcu in pristojnemu organu drZave Elanice, v kateri ima uporabnik in/ali bolnik bivaligce.

SLOVARCEK SIMBOLOV:
Proizvajalec
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